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colo uterino
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Método
Deteccao Precoce

Novo método de diagnostico precoce do
cancer uterino




Santa Casa de Belo
Horizonte

1° Servico de Citopatolog
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Estimativas
INCA crescente %

populacao feminina

Exame Citopatologico

1984 1987 1994 2002- 2003
1.2% 7.7% 64% 82%
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CONTROLE E GARANTIA DE QUALIDADE

EXAME CITOLOGICO

Monitoramento sistematico

Coleta
Entrega Resultado




American Society Cytopathology -ASC

Y Avaliacdo pré-analitica
v | Revisdo de casos
v Correlagoes cito-histoldgica e clinica
v Avaliacao do desempenho do exame;
v Regulamentacao do exercicio da profissao

¥ Educacio continuada;
v Teste de Proficiéncia



Organiza¢ao Panamericana de la Salud - OPS

Monitoramento dos Laboratdrios de Citopatologia

Indicadores

Ne de exames lidos / N2 de citotecndlogos;
Qualidade = = categoria diagnodstica
Desempenho = grau concordancia cito-histologica




Qualidade Citologia

Indicadores cérvicovaginal

Distribuicdo % diagnosticos

Taxas exames insatisfatorios
% de Atipias celulares




Reducao mortalidade cancer do colo uterino

INCA Secretaria da

Ministério Saude Saude

Programa

VIVA MULHER

Falso-negativos Interpretacao
2% a 62% diagnostica

Erros
escrutinio

Erros de coleta



Melhoria Qualidade
Exame Citopatologico

Reduzir taxas

Desempenho Resultados
Falso-negativos



Seminario Nacional — Nomenclatura e controle de
qualidade dos exames citoldgicos e prevencao do cancer
cervico-uterino
1993

< Oficinas de trabalho
7

Nomenclatura brasileira para laudos citopatoldgicos cervicais
e condutas clinicas preconizadas;
Recomendac¢oes para o MEQ

/




CONTROLE DE QUALIDADE




SECRETARIA
DA SAUDE
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Controlar a qualidade da producao dos
laboratorios da rede Estadual, orientando a

%

Dledada ofe Trrodogin
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organizacao dos servigcos técnico-especializados, \

promovendo a introducao de tecnologia,
reciclando pessoal e avaliando resultados;

‘1

Atuar como referéncia técnica de laboratorios
integrantes do Sistema de Saude no Estado de Sao

Paulo;
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Monitoramento Externo
Diagnosticos Citopatologicos

Todos os casos:
insatisfatorio, ASC-US, ASC-H, AGC, AGC-H LSIL, HSIL,
Carcinomas e Adenocarcinoma

Completa até 10% do total:
casos negativos selecionados aleatoriamente




Fluxo Amostras Selecionadas

Laminas

Banco de dados SES

FOSP

Organiza

avaliacao parcial
pré-analitica

Instituto Adolfo Lutz

Avaliacao pré-analitica:
- Qualidade dos esfregacos

- Fixacao

- Coloracao

- Montagem



INSTITUTO ADOLFO LUTZ

e REGISTRO DA QUALIDADE
NUMERO TITULO REVISAO | PAGINA

~ MODELO DE AVALIAGAO 00 1/2
PRE-ANALITICA/ANALITICA DO MEQ

A-SAP3-014

MONITORAMENTO EXTERNO DA QUALIDADE (MEQ)

1. AVALIACAO PRE-ANALITICA/ANALITICA:
Dados do Laboratério Monitorado:

Lab: UF:
Municipio: CNPJ:
e Quantidade de laminas enviadas para reavaliagao: 100% 99% %
e Acondicionamento das laminas: Adequado Inadequado
e Identificagdo das laminas coincidentes com o cédigo SISCOLO/SISCAM: Sim Nao
e Presenca de etiqueta: Sim Nao
e Presenca de laminula: Sim Nao
e Avaliacdo da montagem: Adequada Inadequada
Obs: |:| laminula ndo cobre todo o esfregaco |:| artefatos de montagem

|:| Aspecto craquelado
e Confecgao da amostra: Adequado Inadequado
Obs: |:| Espesso |:| Escasso |:| Fora dos padrbes estabelecidos™

A confeccao do esfregaco deve ser em sentido unico na horizontal ou vertical garantindo
uma amostra uniforme.

e Fixacdo da amostra: Bom Regular Ruim
Coloracao da amostra: : Bom Regular Ruim
Obs: |:| hipocoloracao |:| hipercoloracéo |:| hidratacao
|:| avermelhada |:| acastanhada |:| esverdeada
® Presenca de contaminacgéao: Sim Nao
DATA NOME ASSINATURA
ELABORACAO 05/08/2003 Sonia Maria Pereira
REVISAO 03/09/2003 Neusa Kasumi Shirata
APROVACAO 05/09/2003 Luzia Yamamoto

COPIA CONTROLADA - REPRODU(}AO PROIBIDA
A-SAP3-014 Modelo de avaliagado pré-analitica-analitica




Monitoramento Externo Diagndsticos Cvitopatologicos

Instituto Adolfo Lutz

Fase Analitica
Revisores

Diagnostico

Captura de
Imagens

CD-ROM




Critérios de Avaliacao

Nomenclatura . . a\

Bethesda uniformidade no relato

interpretacao dos
resultados )
Discordancia Diagndstica

N

mudanca diagnostico

primario

y,
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INSTITUTO ADOLFO
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Laboratdrio:

XXXXX

Periodo:

CNPJ: xxxx Municipio:

E

SP

=

Ant/Atual |Insatis [NormallAlt benig|AtipiasHPV|NIC If NIC Il INIC Il Ca |Atipiag In situ| Invas Outras Neo| Total|
Insatisf 68 2 70
Normal 1 17 14 32
Alt benig 27 108 709 27 7 1 2 881
Atipias 1 16 410 17 2 1 |1 1 449
HPV 1 1 2
NIC | 3 2 2721 1 1 279
NIC Il 2 4 1 99 1 107
NIC IlI 1 2 76 79
Ca 1 7 8
Atipias 1 2 1 2 45 51
In situ 0
Invas 1 1 2
Outras Neo 0
Total 98 125 748 446 | 0 [298]| 105 | 81 | 9| 49 1 0 0 1960
Freq| % Freq %
Falso negativo 34 1,73 Concordantes| 1.851 94,44
(deveriarepetir em 6 meses)
: Discordantes 109 5,56
Falso negativo 3 1015] k=1 concordancia perfeita
(deveriarepetir colposcopia) 0,80 < K < 1 Concordancia excelente
Falso Positivo 25 |1,28| 0,60<K<0,80Concordancia Boa
0,40 <K < 0,60 Concordancia Moderada
0,00 <K <0,40 Concordancia Pobre
Laudos dados em laminas insatisfatoriy 28 1,43 K = 0 Auséncia de Concordancia (c ao acaso)
(deveria repetir exames) K < Auséncia de concordancia (menos que ao acaso)
: C0O=0,94 K= (Co — Ce)/(1-Ce)
Retardo de Conduta (deveriafazercoll 7 |0,36| cg=023s Co= proporcéo de concordantes
Kappa= 0,91 Ce estimativa da concordancia esperada ao acasc
Total 90 | 4,59

Resultado Concordancia Excelente



Avaliacao Estatistica

Método estatistico

Kappa (K) Concordancia
entre os laboratorios

O K é estimado considerando-se a = concordancia
observadaea = de concordancia
esperada ao acaso.

K= 1 Concordancia perfeita
0,80 < K < 1 Concordancia excelente
0,60 < K < 0,80 Concordancia Boa

0,40 < K < 0,60 Concordancia Moderada
0,00 < K < 0,40 Concordancia Pobre
K=0o0u <0 Auséncia de Concordancia




Monitoramento Externo de Qualidade em Citopatologia Cervical e o Reflexo
na Rotina dos Laboratorios da Rede Publica — 2000 a 2004

140 laboratérios | - 67.954 casos

4.481

48,259 71,0

6.126 9,0

6.519 9,6

2.308 3,4

261 0,4
Total 8.678 67.954 100,0
Concordante 3.949 58.313 ’ 85,8
Discordante 4.729 54,5 | 1.815 4,1(1.624 27,3 990 16,1 412 18,7 ( 71 27,7 9.641 (145

* ASCUS / AGUS  ** carcinoma e Adenocarcinoma  LO = Laboratério de Origem LR = laboratorio Revisor
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2000 2001 2002 2003 2004
— Atipias LSIL HSIL Carcinoma
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 Ano Metodo Kappa ~ Concordancia entre LO ¢ LR
Atipias (32,3)|45,7 |36,8 [189 (19,2 2000 061 Boa
201 0,67 Boa
Lsit (21 )|265 |272 |91 (6,3 |
\)‘ — e 2002 0,62 Boa
HSIL 27f 29,1 5 |86, 1 , 0 0 ™
ca  fap)|2s2 |41 182 E Felne




Monitoramento Externo de Qualidade em Citopatologia Cervical e o Reflexo
na Rotina dos Laboratorios da Rede Publica — 2000 a 2004

2000 {2001 |2002 |2003 |2004

Atipias |32,3 |45,7 36,8 18,9 19,2

LSIL 21 26,5 27,2 9,1 6,3

HSIL 27,1 1291 29,5 6,6 10,6

Ca 31,7 |23,2 41 18,2 11,5

Melhoria significativa:
B concordancia diagnodstica das lesoes intraepiteliais entre o LO e LR.
B desempenho de 22 laboratérios: Concordancia pobre = boa/excelente

MEQ estratégia eficiente para U falsos (-) e falsos (+)
Garantia de qualidade dos laboratdrios que prestam servi¢cos ao SUS



de cancer de colo uterino. QualiHOSP, 2009

Pereira SMM et al- Avaliacao de desempenho dos laboratérios na prevengao

2007-2008 115 laboratorios 26.372 casos
20 86 (69) 0%(7) om (2) oo (2) op 0 |0 0 (20)8%
w0 156 |11 sero () ont (34) oz () g0 ([ 18) o COon (iso0) 648
9 0% |25 104 |74 103 (68 0% |® 03 |9 08 [0 0 |35 123
0008 (13 005 |11 042 |38 151 |14 005 [% 009 |2 op |66 221
008 |3 002 [165 083 |2 008 264 82 |3 012 [0 0 |48 9%
30000 |3 00 |8 08 |26 010 |19 007 [513 195 [10 004 |58 22
3000 15 006 (13 02 |12 005 |3 04 |2 012 [80 0¥ |28 0%
Tota 369 1672 @1/@)0;24 MR 2 (SR 221 |16 940 |62 246 |12 030 (26312 100
Concordante | 2280 6768 |15481 9744 (2724 7944 |38 T082 (2164 %03 (513 8169 |89 8725 | 23649 8987
Discordante | 1089 3232 [406 286 (705 2056 (164 2918 |21 95 [115 183 |13 1275 |22 1033
Falso (+) 337/15.887= 2.12% |




2000 - 2004

67.954 casos

42.905

6.126 9,0
6.519 9,6
2.308 3,4
261 0,4
Total 44.720 65,8 67.954  100,0
Concordante 3.949 45,5 | 42.905 95,9 | 4.325 72,7| 5.162 83,9|1.787 813|185 72,3 58.313
Discordante 4.729 54,5 | 1.815 4,1 1.624 27,3| 990 16,1 | 412 18,7 | 71 27,7 9.641 14,2
2280 865 | 69 026 (| 7 0,03 2 0,01 2 0,01 0 0 0 0 2360 895
950 755 15481 5870 | 341 2,71 34 0,27 76 0,60 18 0,14 1 0,01 16901 64,09
93 0,35 276 1,04 2724 1033 |68 0,26 82 0,31 9 003 0 0 3251 1233
20 008 |13 005 |11 042 | 398 151 14 005 |26 009 2 0,01 583 221
20 008 |31 012 (165 063 |22 008 [2164 821 |31 012 |0 O 2433 923
3 0,01 3 0,01 8 003 26 0,10 19 007 |[513 195 |10 004 582 221
3 001 |16 006 |73 0,28 12 005 |38 0,14 32 012 |89 034 262 099
Total 3369 16,72 |15887 6024 |3429 1442 |662 227 (2396 940 |628 246 [102 039 26372 100
Concordante | 2280 6768 (15481 9744 |2724 7944 |398 7082 (2164 9035 |513 8169 |89 8725
Discordante 406 2586




Monitoramento Externo de Qualidade

Iim

Melhoria da acuracia diagndstica

Estratégia eficiente de educag¢ao continuada

Permite entender causa da discordancia diagnodstica
Planejar acoes de melhoria de desempenho dos laboratorios

Curso de Capacitacaoem Colpocitologia
59 Laboratérios: patologistas/ biologistas/citotécnicos

Estratégia eficiente para U falsos (-) e falsos (+)
Garantia de qualidade dos laboratorios que prestam servigos ao SUS



RECURSOS HUMANOS

U Citopatologista

L Pesquisador Cientifico

[ Biologistas

[ Técnico de Laboratorio

[J Agente de Apoio a Pesquisa Cientifica
[ Auxiliar de Servicos Gerais










Marina &Y. S. Maeda

mysmaeda@gmail.com
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